
Наименование	
  
показателя

Материал	
  емкости	
  
для	
  отобранных	
  

проб

Метод	
  хранения	
  и	
  
консервации Объем

Максимально	
  
рекомендуемый	
  срок	
  

хранения

Рекомендуемое	
  
место	
  

проведения	
  
измерения

Примечание

-­‐ -­‐ На	
  месте	
  
отбора	
  проб

Транспортирование	
  при	
  
температуре	
  ниже	
  
температуры	
  отбора	
  проб

6	
  ч Лаборатория

Общая	
  
минерализация,	
  
сухой	
  остаток

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория -­‐

Жесткость	
  общая
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ 24	
  ч Лаборатория

Допускается	
  хранение	
  в	
  
течение	
  48	
  ч,	
  кроме	
  
проб	
  с	
  удельной	
  
электропро-­‐	
  водностью	
  
более	
  70	
  мСм/м.	
  Не	
  
допускается	
  применять	
  
серную	
  кислоту.

Стекло

Подкисление	
  до	
  рН	
  
менее	
  2	
  серной	
  кислотой,	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

2	
  сут Лаборатория

Полимерный	
  
материал

Замораживание	
  до	
  минус	
  
20	
  °С

1	
  мес Лаборатория

Кислотность	
  и	
  
щелочность

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория

Предпочтительно	
  
выполнение	
  
определений	
  на	
  месте	
  
отбора	
  проб	
  (особенно	
  
для	
  проб	
  с	
  высокой	
  
концентрацией	
  
растворенных	
  газов)

Удельная	
  
электропроводн
ость

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория

Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее.	
  
Предпочтительно	
  
выполнение	
  
определений	
  на	
  месте	
  
отбора	
  проб

Взвешенные	
  
вещества

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ 24	
  ч Лаборатория
Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Подкисление	
  серной	
  
кислотой	
  до	
  рН	
  менее	
  2,	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

24	
  ч Лаборатория

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 6	
  ч Лаборатория

Азот	
  
органических	
  
соединений

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
боросиликатное	
  
стекло

Подкисление	
  серной	
  
кислотой	
  до	
  рН	
  менее	
  2,	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

24	
  ч Лаборатория

Подкисление	
  не	
  
проводят,	
  если	
  эта	
  же	
  
проба	
  будет	
  
использована	
  для	
  
определения	
  аммиака

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐

Группа	
  независимых	
  аккредитованных
лабораторий	
  в	
  Санкт-­‐Петербурге

Все	
  виды	
  лабораторных	
  исследований
Санкт-­‐Петербург,	
  ул.	
  Пугачева,	
  д.	
  5-­‐7

тел:	
  	
  	
  +7	
  (812)	
  363	
  08	
  08
mail:	
  	
  info@labcluster.ru	
  

сайт:	
  labcluster.ru	
  

ОТБОР	
  ПРОБ	
  ВОДЫ
Консервация,	
  тара,	
  сроки

Водородный	
  
показатель

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

минимум	
  2,0	
  дм³	
  	
  
(2	
  литра)

Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее	
  после	
  отбора	
  
пробы

Окисляемость	
  
перманганатная

Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее

Аммиак	
  и	
  ионы	
  
аммония	
  
(суммарно)



Бромиды	
  и	
  
неорганические	
  
соединения	
  
брома

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория

Пробы	
  следует	
  
предохранять	
  от	
  
прямого	
  воздействия	
  
солнечных	
  лучей

Гидрокарбонаты
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория -­‐

Нитриты
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория -­‐

Силикаты	
  
(растворенные),	
  
силикаты	
  
(суммарно)

Полимерный	
  
материал

Фильтрование	
  и	
  
подкисление	
  серной	
  
кислотой	
  до	
  рН	
  менее	
  2	
  и	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

24	
  ч Лаборатория -­‐

Сульфаты
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 7	
  сут Лаборатория -­‐

Углерод	
  
органический

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

7	
  сут Лаборатория -­‐

Фториды Полимерный	
  
материал

-­‐ 1	
  мес Лаборатория -­‐

Хлориды
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ 1	
  мес Лаборатория -­‐

-­‐ 6	
  ч Лаборатория
Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

24	
  ч Лаборатория

Мутность
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ 24	
  ч Лаборатория -­‐

Запах
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 6	
  ч Лаборатория
Допускается	
  
определять	
  на	
  месте	
  
отбора	
  проб

Удельная	
  
электропроводн
ость

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория

Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее.	
  
Предпочтительно	
  
выполнение	
  
определений	
  на	
  месте	
  
отбора	
  проб

Взвешенные	
  
вещества

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ 24	
  ч Лаборатория
Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Подкисление	
  серной	
  
кислотой	
  до	
  рН	
  менее	
  2,	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

24	
  ч Лаборатория

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 6	
  ч Лаборатория

Азот	
  
органических	
  
соединений

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
боросиликатное	
  
стекло

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 24	
  ч Лаборатория -­‐

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ -­‐
На	
  месте	
  
отбора	
  проб -­‐

Кислород

Цветность
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐

Аммиак	
  и	
  ионы	
  
аммония	
  
(суммарно)

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐

Нитраты
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Фильтрование	
  через	
  
мембранный	
  фильтр	
  с	
  
размером	
  пор	
  0,45	
  мкм	
  и	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

48	
  ч Лаборатория -­‐

минимум	
  2,0	
  дм³	
  	
  
(2	
  литра)



Полимерный	
  
материал

Фиксация	
  кислорода	
  при	
  
отборе	
  проб	
  и	
  хранение	
  в	
  
темном	
  месте

4	
  сут Лаборатория

Фиксацию	
  кислорода	
  
проводят	
  в	
  
соответствии	
  с	
  
требованиями	
  
конкретных	
  методов	
  
определения	
  
показателя

Привкус
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

-­‐ 6	
  ч Лаборатория

Определение	
  проводят	
  
при	
  отсутствии	
  
подозрений	
  на	
  
бактериальное	
  
загрязнение	
  и	
  
отсутствии	
  веществ	
  в	
  
опасных	
  концентрациях

Металлы Полимерный	
  
материал

Подкисление	
  до	
  рН	
  
менее	
  2

1	
  мес -­‐

Металлы	
  
(растворенные	
  
формы)

Полимерный	
  
материал

Фильтрование	
  и	
  
подкисление	
  фильтрата	
  
азотной	
  кислотой	
  до	
  рН	
  
менее	
  2

1	
  мес -­‐

БПК	
  
(биохимическое	
  
потребление	
  
кислорода)

Стекло -­‐ 24	
  ч -­‐

ХПК(химическое	
  
потребление	
  
кислорода)

Стекло
Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

5	
  сут -­‐

Ртуть Стекло Подкисление	
  до	
  рН	
  
менее	
  2

0,1	
  дм³	
  (0,1	
  л.) 1	
  мес Лаборатория -­‐

Жиры,	
  масла,	
  
углеводороды

Стекло

Добавляют	
  вещество,	
  
применяемое	
  для	
  
экстракции	
  (при	
  
возможности)	
  на	
  месте	
  
отбора	
  проб	
  и	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

1,0	
  дм³	
  (1	
  л.) 24	
  ч Лаборатория -­‐

Бенз(а)пирен Стекло

Добавление	
  
растворителя,	
  
используемого	
  для	
  
экстракции;	
  хранение	
  при	
  
температуре	
  2	
  °С	
  -­‐	
  
5°С.При	
  наличии	
  
активного	
  хлора	
  
добавление	
  20	
  мг	
  
тиосульфата	
  натрия	
  на	
  1	
  
дм	
  пробы

1,0	
  дм³	
  (1	
  л.) 1	
  сут Лаборатория

Экстракцию	
  пробы	
  
проводят	
  не	
  позднее	
  1	
  
сут	
  с	
  момента	
  отбора	
  
пробы

Нефть	
  и	
  
нефтепродукты	
  
(суммарно)

Стекло

Добавляют	
  вещество,	
  
применяемое	
  для	
  
экстракции	
  (при	
  
возможности	
  на	
  месте)	
  и	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

1,0	
  дм³	
  (1	
  л.) 24	
  ч Лаборатория -­‐

Органические	
  
соединения	
  
хлора	
  
(хлорорганическ
ие	
  соединения)

Стекло
Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

1,0	
  дм³	
  (1	
  л.) 3	
  сут Лаборатория
Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее

Пестициды	
  
(органические	
  
соединения,	
  
содержащие	
  
хлор)

Стекло

Добавление	
  вещества,	
  
применяемого	
  для	
  
экстракции	
  по	
  
конкретному	
  методу	
  
определения;	
  
охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

1,0	
  дм³	
  	
  (1	
  л.) 5	
  сут Лаборатория -­‐

Кислород

0,25	
  дм³	
  (0,25	
  л.) Лаборатория

1,0	
  дм³	
  (1	
  л.) Лаборатория

минимум	
  2,0	
  дм³	
  	
  
(2	
  литра)



Пестициды	
  
(органические	
  
соединения,	
  
содержащие	
  
фосфор)

Стекло
Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте

1,0	
  дм³	
  	
  (1	
  л.) 24	
  ч Лаборатория -­‐

Поверхностно-­‐
активные	
  
вещества	
  
(катионогенные)

Стекло Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 48	
  ч -­‐

Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 48	
  ч

Добавление	
  2-­‐4	
  см³	
  
хлороформа	
  на	
  1	
  дм³	
  пробы	
  
и	
  охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

7	
  сут

Поверхностно-­‐
активные	
  
вещества	
  
(неионогенные)	
  	
  
	
  	
  	
  

Стекло Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С 1	
  мес -­‐

Сульфиды	
  (в	
  том	
  
числе	
  
легколетучие)

Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

Добавление	
  углекислого	
  
натрия	
  с	
  последующим	
  
добавлением	
  
уксуснокислого	
  цинка	
  в	
  
количествах	
  в	
  
зависимости	
  от	
  метода	
  
определения

0,5	
  дм³	
  (0,5	
  л.) 24	
  ч Лаборатория

Емкости	
  с	
  пробами	
  
заполняют	
  доверху.	
  
Определение	
  следует	
  
проводить	
  как	
  можно	
  
скорее

Фенолы Стекло
Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С	
  
и	
  хранение	
  в	
  темном	
  
месте.

1,0	
  дм³	
  	
  (1	
  л.) 24	
  ч Лаборатория -­‐

Охлаждение	
  до	
  4	
  °С 24	
  ч

При	
  
транспортировании	
  
емкость	
  размещают	
  в	
  
темном	
  месте

Фильтрование	
  и	
  
замораживание	
  осадка

1	
  мес

При	
  
транспортировании	
  
емкость	
  размещают	
  в	
  
темном	
  месте

Хлороформ	
  и	
  
другие	
  летучие	
  
галогеноргани-­‐
ческие	
  
соединения

Стекло
Хранение	
  при	
  
температуре	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

1,0	
  дм³	
  	
  (1	
  л.) 48	
  ч Лаборатория -­‐

Альфа-­‐
активность,	
  бета-­‐
активность

Полимерный	
  
материал -­‐ Как	
  можно	
  быстрее -­‐

Изотопы	
  радона.	
  
Радий	
  по	
  радону

Полимерный	
  
материал Охлаждение	
  до	
  2	
  °С	
  -­‐	
  5	
  °С

Как	
  можно	
  быстрее,	
  
но	
  не	
  более	
  48	
  ч,	
  из-­‐
за	
  короткого	
  
периода	
  
полураспада

-­‐

Радий Полимерный	
  
материал

-­‐ Как	
  можно	
  быстрее -­‐

Радиоактивный	
  
стронций

Полимерный	
  
материал

-­‐ Как	
  можно	
  быстрее	
  
в	
  течение	
  14	
  сут.

-­‐

-­‐

Хлорофилл
Полимерный	
  
материал	
  или	
  
стекло

1,0	
  дм³/Фильтры Лаборатория

5,0	
  дм³	
  (5	
  л.) Лаборатория

0,1	
  дм³	
  (0,1	
  л.) Лаборатория

Поверхностно-­‐
активные	
  
вещества	
  
(анионогенные)

Стекло


